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Contextualização
• Companhia Saneamento de Jundiaí – CSJ

• Consórcio vencedor da concorrência pública (1996);

• Construir e operar a ETEJ (inaug. 1998) – Sob supervisão da DAE-JUNDIAÍ.

Jundiaí:
ü 98% esgoto é coletado
ü 99% é direcionado à ETEJ = 2,9 milhões m³/mês 





• Companhia Saneamento de Jundiaí – CSJ
• Também responsável por apurar a concentração orgânica (DBO) do esgoto 

industrial (Norma Técnica NT001_DAE-JUNDIAÍ)

• DBO = fator que integra o cálculo para usuários industriais

• Nesse contexto, surge o MEI: MONITORAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS

• Departamento da CSJ dedicado ao Monitoramento Industrial;

• Abrange verificação de outros parâmetros:

• Decreto Estadual 8.468/76 (art. 19 a).



• Monitoramento de Efluentes Industriais – MEI
• Amostragem: Coletas de esgoto 24 horas duração / 300 usuários Industriais

• Realiza ao ano + 600 amostragens  (666 em 2023)



• Por que Desenvolver um Amostrador?
ü comunicação remota

ü Auto refrigerado

ü Gatilho para início de amostragem

ü Robusto / Manutenção simples

ü Segurança contra uso indevido/acesso não autorizado

ü Disponibilidade de conhecimento prático 

ü Disponibilidade de conhecimento técnico

ü Viabilidade financeira

PREMISSAS

CONDIÇÕES



• AMT – Amostrador Automático para Líquidos

ü Dezembro 2020: entrega do primeiro protótipo

ü Agosto 2020: Início do desenvolvimento



• AMT – Amostrador Automático para Líquidos
ü Junho 2021: Início dos testes em bancada e em campo



• AMT – Amostrador Automático para Líquidos

ü Desenvolvimento paralelo: Equipamento + Interface de comunicação



ü Diversas necessidades de ajustes no projeto

• AMT – Amostrador Automático para Líquidos



• AMT – Amostrador Automático para Líquidos
ü Agosto 2020: Início do projeto

ü Setembro 2021: Primeira unidade entregue (finalizada)

ü Julho 2022: Aquisição da segunda unidade

ü Maio 2023: Adquiridas mais duas unidades

ü Outubro 2023: 04 unidades adquiridas, totalizando 08 amostradores.

Modelo Final Protótipo

Modelo Inicial  



• AMT – Vantagens 
ü Comunicação remota

ü Auto refrigerado

ü Gatilho para início de amostragem

ü Robusto / Manutenção simples

ü Segurança contra uso indevido/acesso não autorizado

ü Auto calibração do comprimento da sonda (mangueira)

ü Auto instalação da mangueira interna

ü Remoção de bolhas de ar

ü Torque variável da bomba de sucção

OBJETIVOS 
ALCANÇADOS
(PREMISSAS)



Resultados Diretos
• Diminuição do deslocamento das equipes

• Flexibilização na programação das amostragens

• Redução no custo de insumos (mangueira interna)

• Acompanhamento remoto das condições da amostragem.

Resultados Indiretos

• Aquisição de conhecimento

• Disponibilização de um equipamento no mercado





Aperfeiçoamento 
• Integração web
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